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Nr postępowania SZP-332-66PN/2020                                      Olsztyn, dnia 13-10-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: Rękawice diagnostyczne, myjnie-dezynfektory, 

stacja dokująca do pomp przepływowych. 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje 
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  
 
Pytanie nr 1. Zadanie 5. 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji do 24 miesięcy od dnia uruchomienia 
sprzętu, lub wprowadzenia punktacji dotyczącej okresu gwarancji odpowiednio dla 24, 36, 48 i 60 miesięcy.  
Odpowiedź  ad. pyt. nr 1 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu 
zamówienia w zad. nr 5. Pkt 2 w tabeli otrzymuje nowe brzmienie: 
 

2 
Pełna minimum 3-letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru 
końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji 
oraz szkolenia. 

 
 
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §6 ust. 1c) do 0,5%? 

Pytanie 3. 
Czy dla zadania nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu: „Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów 
sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub 
zaświadczeniem”?  

Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez 

przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast  w trakcie instalacji pracownik serwisu może 

przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im 

podstawowe informacje o konserwacji. 

Odpowiedź ad, pyt. nr 2, 3 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
Pytanie nr 4. Zadanie nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych do wysokiego ryzyka o długości 300 mm, 

grubościach: palec:0,14mm+/-0,02mm dłoń:0,10mm+/-0,02mm mankiet:0,06mm+/-0,02mm. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź ad. zad. 2 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu 
zamówienia w zad. nr 2, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania rękawic o opisanych 
w pytaniu parametrach.  
 
Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 2, 22 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, mocy 3000W, odpływie 100mm? Są to 
parametry zwiększające wydajność urządzenia. 

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 4 
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Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym opróżnianiem basenów w momencie 
zamykania drzwi komory z ręcznym opróżnianiem kaszek, misek w momencie załadunku 
(umieszczeniu w koszu)?  

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające w standardowym koszu pojemność 1 basenu z 

pokrywą oraz 2 kaczek? Oferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze np. 

na 6 kaczek. Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralna część 

basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować 

stelaż? 

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 10 
Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi 

komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę 

użytkowania, czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji 

urządzenia. 

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 14, 16 
Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 14, 16 parametrów wymaganych? 

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), pkt. 18, 19 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dotykowy kolorowy wyświetlacz 7” LCD oraz 

wizualną i dźwiękową sygnalizację usterek? 

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 7 pozostałych wymogów, bądź wyrazi zgodę na jego zmianę w 
sposób następujący „W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 30 dni Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy” 
 
Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 12 dysz ze stali nierdzewnej, w tym 4 

rotacyjnych strategicznie rozmieszczonych wewnątrz komory (dysza obrotowa umieszczona w 

centralnej części na dnie komory)? 

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony 

monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału 

z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może 

pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze 

względów epidemiologicznych. 

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. 

trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym 

opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami 

najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak 

najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również 

bezpieczeństwo epidemiologiczne. 

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu. 

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne 

wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, 

wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.? 
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Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, 

pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304? 

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało co najmniej dwa programy myjące (standardowy 

i intensywny) z zachowaniem parametru A0 dla każdego z cykli. Stosowanie programu intensywnego 

jest uzasadnione dla pół krytycznych i krytycznych  wyrobów medycznych jako, że mogą być 

skontaminowane  przez drobnoustroje wysoce oporne, takie jak m.in. wirus HBV, clostridium difficile 

i z tego powodu powinny zostać poddane intensywnej dezynfekcji termicznej? 

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające 

automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz 

wygodę użytkowania. 

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym 

zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie 

komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania 

cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu. 

Pytanie nr 20– dotyczy zadania nr MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW (DUŻA), 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterowanie i kontrolę mikroprocesorową, z 

portem RJ45 oraz dotykowym wyświetlaczem LCD min. 3” informującym o numerze, fazie cyklu, 

temperaturze, osiągnięciu parametru A0, zaistniałych błędach itp. ? Są to elementy niezwykle istotne 

do natychmiastowej oceny skuteczności procesu i potrzebne do jego dokumentacji i archiwizacji. 

Odpowiedź  ad. pyt. nr 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – Podtrzymuje się zapisy w 
SIWZ. 
Odpowiedź ad. pyt. nr 10, 12 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie dot. opisu przedmiotu 
zamówienia w zad. nr 3, która polega na dopuszczeniu parametru urządzenia .  
 
 
 

 
 

                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  
 


